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ピーク検出結果
No. 位置 強度 No. 位置 強度
1 3080.24 74.577 2 3010.34 71.4442
3 2967.91 68.5515 4 2938.98 69.6172
5 2839.67 67.993 6 1665.23 18.7069
7 1626.18 13.1266 8 1590.02 27.8935
9 1578.93 43.1769 10 1513.36 15.9958
11 1486.37 54.7557 12 1468.53 22.6034
13 1443.46 28.3011 14 1426.58 38.3589
15 1386.57 51.0202 16 1366.32 72.7584
17 1332.09 34.5433 18 1275.68 14.9822
19 1251.09 6.40983 20 1226.99 11.4676
21 1215.9 25.5356 22 1193.24 55.0253
23 1184.56 39.4964 24 1172.99 51.3379
25 1146.47 36.9271 26 1130.56 50.108
27 1087.17 40.6039 28 1052.46 29.5447
29 1027.87 33.2218 30 1002.32 77.0836
31 965.198 52.8387 32 900.112 44.6672
33 869.739 51.8895 34 843.704 41.2098
35 828.277 18.6972 36 816.706 23.6396
37 797.421 27.6132 38 783.44 37.2326
39 763.673 49.437 40 732.817 33.2221
41 699.069 71.3125 42 674.963 61.5389
43 636.876 44.7618 44 607.467 72.7757
45 598.307 77.9371 46 526.471 68.3009
47 514.419 62.0689 48 482.599 73.7604
49 461.868 73.4603 50 455.6 63.4209
51 409.799 76.6038 52 403.532 77.911

[コメント情報]
試料名
コメント
測定者
所属
会社 東京農工大学

[測定情報]
機種名 FT/IR-4100typeA
シリアル番号 B041461016

光源 標準光源
検出器 TGS
積算回数 16
分解 2 cm-1
ゼロフィリング On
アポダイゼーション Cosine
ゲイン Auto (16)
アパーチャー Auto (5 mm)
スキャンスピード Auto (2 mm/sec)
フィルタ Auto (30000 Hz)


